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Navod na pouzivanie
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Urcenie

Medicinsky ucel
Tento vyrobok je uréeny na inhalovanie lie€iv pri respiraénych ochoreniach.

Uréeny pouzivatel

« Zdravotnicki odbornici (ako su lekari, sestry a terapeuti) s oficialnymi
certifikatmi

» Poskytovatelia starostlivosti alebo pacienti pod vedenim kvalifikovanych
zdravotnickych odbornikov na domace oSetrovanie.

» Pouzivatel musi byt zarover schopny porozumiet v§eobecnym principom

¢innosti systému A3 Complete a pokynom navodu na pouzivanie.

Pacienti, ktorym je uréeny
Osoby, ktoré maju respiraéné choroby a vyzaduju inhalaénu liec¢bu.

Prostredie
Tento produkt je uréeny na pouZitie v beZznej domacnosti.

Dizka vyuzitelnosti

Ak sa tento vyrobok vyuziva na inhalaciu fyziologického roztoku 3-krat
denne zakazdym v dizke 10 minut pri izbovej teplote (23 °C), dizka
vyuzitelnosti je nasledujuca.

Dizka vyuZitelnosti zavisi od prostredia, v ktorom sa vyrobok vyuziva,
a moze byt odlidna.

Kompresor (hlavné zariadenie) 5 rokov
Zostava inhalatora 1 rok
Naustok 1 rok
Nosovy nasadec 1 rok
Vzduchova hadicka (PVC, 100 cm) 1 rok
Vzduchovy filter 70 aplikacii
Maska (PVC) 1 rok

Upozornenia suvisiace s €¢innost'ou
Je potrebné dbat’ na vystrahy a upozornenia uvedené v tomto navode.

il

Dakujeme vam, Ze ste si kupili kompresorovy inhalator OMRON A3 Complete.
Toto zariadenie bolo vyvinuté v spolupraci s odbornikmi na liebu
respiraénych poruch za u€elom lie€by astmy, chronickej bronchitidy,
alergii a inych respiracnych tazkosti.

Toto je lekarske zariadenie (zdravotnicka pomécka). Toto zariadenie
pouZzivajte vyhradne podla pokynov lekara, resp. odbornika na
respiracné choroby.

Rozprasovaé

Princip ¢innosti zostavy inhalatora

Aerosol Aerosol

Liec€ivo, ktoré sa privadza cez kanalik,
sa zmieSava so stlatenym vzduchom,
ktory vytvara kompresorova pumpa.
Stlaceny vzduch zmieSany s lieCivom
sa meni na jemné Castice, ktoré

sa rozstrekuju, ked pridu do styku

s rozprasovacom.

Dyza
Lie¢ivo

Liecivo

Stlaceny vzduch
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Oboznamte sa so zariadenim

Kompresor (hlavné zariadenie) Pohlad zozadu

Uchyt na zostavu inhalatora

Vypinaé
Zastrcka

Pripojka pre
vzduchovu

hadi¢ku Snura sietového

napajania Ventilaéné otvory

Ventilacné otvory
Kryt vzduchového filtra

Naustok

Nosny nasadec @

Zostava inhalatora

Inhalaény otvor

Inhalaény ovladaci krazok

Vrchny kryt inhalatora

T~Vaporizaéna hlavica
= Dyza Maska pre deti

(PVC)

Maska pre
dospelych (PVC)
Nadobka na lie€ivo f

Pripojka pre vzduchovu hadi¢ku

Nahradné
vzduchové filtre
Vzduchova hadicka 3 kusy

(PVC, 100 cm)

Cestovne puzdro,
Navod na pouzivanie
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Délezité bezpe€énostné pokyny

Pred prvym pouzitim zariadenia si precitajte vSetky informacie uvedené v navode
a dal$ej dokumentacii priloZzenej k zariadeniu.
Indikuje potencialne nebezpecnu situaciu, ktora ak nastane, moze viest

A Vystraha: y yaznemu drazu.

(Pouzivanie zariadenia)

Odporuca sa pouzitie pre jedného pacienta.

Zariadenie nepouzivajte na iné ucely nez je inhalacia pri aerosolove;j liecbe.
Vyrobca nebude zodpovedat za nevhodné pouzitie zariadenia.

Pouzivajte len originalne prislusenstvo OMRON, ako je uvedené v navode

na pouzivanie pre toto zariadenie.

Z hladiska typu, davkovania lie€iva a rezimu sa riadte pokynmi svojho lekara,
resp. odbornika na respiracné choroby. Pred pouzitim skontrolujte polohu
inhala¢ného ovladacieho kruzku.

Ak pocas €innosti zariadenia pocitite Cokolvek neobvyklé, ihned ho prestarite
pouzivat a poradte sa so svojim lekarom.

Na inhalaciu nepouzivajte v inhalatore len ¢istd vodu.

Zariadenie ukladajte mimo dosahu deti bez dozoru. Zariadenie obsahuje malé
Casti, ktoré by mohli prehltnuat.

Kvoli svojej dizke méze elektricky kabel a vzduchova hadi¢ka predstavovat riziko
uskrtenia.

Vzduchovu hadicku neodkladajte bez toho, aby sa v nej dékladne vysusili zvySky
vlhkosti, resp. lieCiva.

Zariadenie nepouzivajte a neodkladajte na miesta, na ktorych by bolo vystavené
Ucinku Skodlivych vyparov a prchavych latok.

Zariadenie nepouzivajte na miestach, kde su zapalné plyny.

Kompresor pri ¢innosti nezakryvajte prikryvkami, uterakmi ani inym typom krytov.
Po kazdom pouziti odstrante akékolvek zvysky lieku a pri kazdom dalSom pouziti
inhalatora pouzite novu davku lie€iva.

Zariadenie nepouzivajte s anestetikami alebo zariadenim na umelu ventilaciu.
Ventilacné otvory ni¢im nezakryvajte. Zariadenie nikdy nekladte na miesta, na ktorych
by sa zablokovali ventilacné otvory a nemohli by poc€as prevadzky plnit’ svoju funkciu.
Jednotlivé ¢asti skladujte na Cistom mieste, ¢im zabranite vzniku infekcie.

(Riziko zasiahnutia os6b elektrickym priadom)

* Zariadenie nikdy nepripdjajte a neodpajajte vihkymi rukami.

+ Kompresor a $nura sietového napajania nie su vodeodolné. Na uvedené sucasti sa
nesmie vyliat voda ani ina tekutina. Ak sa stane, Ze sa na tieto Casti vyleje tekutina,
okamzite odpojte Snuru sietového napdjania a gazou alebo inym nasiakavym
materidlom utrite vSetku vihkost.

» Kompresor sa nesmie ponorit do vody alebo inej tekutiny.

 Zariadenie nepouzivajte a neuskladriujte na vihkych miestach.

» Ak sa poskodi $nura sietového napajania alebo jeho zastréka,
zariadenie nepouzivajte.

» Snuru sietového napajania chrarite pred telesami salajlcimi teplo.

(Cistenie a dezinfekcia)
Pocas Cistenia a dezinfekcie sucasti postupujte podla pokynov uvedenych nizsie.
V opacnom pripade hrozi riziko poSkodenia, neucinnej inhalacie alebo infekcie.
Pokyny néjdete v ¢asti ,Cistenie a kazdodenna dezinfekcia”.
* Pred pouzitim podla nasledujiceho postupu vycistite a vydezinfikujte zostavu
inhalatora, masku, naustok alebo nosny nasadec:
- prvy raz po nakupe,
- ak sa zariadenie dlh$iu dobu nepouzivalo,
- ak rovnaké zariadenie pouziva viacero os6b.
* Po pouziti vSetky uvedené stcasti poumyvaijte alebo utrite, zaistite ich dékladnu
dezinfekciu a vysu$enie a nasledne ich uloZte na suché miesto.
« V jednotlivych stc¢astiach nenechavajte Cistiaci roztok.

. . Indikuje potencialne nebezpecné situacie, ktoré, ak nastand, mézu viest
A Upozorneme- k miernym az strednym zraneniam alebo fyzickej ujme.

(Pouzivanie zariadenia)

Pri detoch a postihnutych osobach toto zariadenie pouzZivajte so zvySenou opatrnostou.
Spravnost nasadenia jednotlivych €asti si vzdy dokladne overte.

Skontrolujte spravne nasadenie vzduchového filtra.

Overte si, ¢i je vzduchovy filter Cisty. Ak sa vzduchovy filter pouziva viac nez

70 aplikacii, je potrebné ho nahradit novym.

 Zostavu inhalatora pri ¢innosti v Ziadnom smere nenaklanajte pod vaésim uhlom

nez 45° a ani nou netraste.

Zariadenie nepouzivajte ani neskladujte so zalomenou vzduchovou hadic¢kou.
Komponenty inhalatora, vzduchovu hadi¢ku, vzduchovy filter a kryt vzduchového
filtra pouzivajte vyhradne originalneho typu.

Do nadobky na liecivo nedavaijte viac nez 12 ml lie€iva.

Zostavu inhalatora neprenasajte a nenechavajte s lieCivom v nadobke.

Zariadenie nenechavajte bez dozoru v blizkosti malych deti alebo nesvojpravnych oséb.
Tento vyrobok nesmu pouzivat pacienti v bezvedomi ani pacienti bez

spontanneho dychania.

Zariadenie a jeho su&asti nevystavuijte silnym uderom a davajte pozor, aby nespadli na zem.
Davajte pozor, aby sa neposkodila vaporiza¢na hlavica a $pendlikom alebo inym
ostrym predmetom neprepichla dyza nadobky na lie€ivo.

Davaijte pozor, aby sa do kompresora nedostali Ziadne predmety a nezranili ste si prsty.
Kompresor alebo $nuru sietového napajania nerozoberajte a nepokusajte sa opravovat'.
Zariadenie a jeho suc¢asti nenechavajte v extrémne horticom alebo studenom prostredi
a na sinku.

Davajte pozor, aby sa nezablokoval kryt vzduchového filtra.

Zariadenie nepouzivajte, ak ste ospali, a v spanku.

Zariadenie je ur¢ené len pre fudi.

Kompresor sa po€as prevadzky méze zahrievat.

Kompresora sa nedotykajte za inym G¢elom nez si vyZzaduje nevyhnutna obsluha
(napr. vypnutie pri rozprasovani inhalatora).

Po zloZeni masky si ocistite tvar, aby vam na tvari nezostali zvysky lie€iva.

Aby nedoslo k poraneniu nosove;j sliznice, nevtlacajte nosny nasadec hiboko do nosa.
Pred pouzitim skontrolujte vzdy spravne nasadenie vaporizacnej hlavice.

» Ak sa zostava inhalatora, naustok alebo nosny nasadec poskodi, nepouzivajte ich.

(Riziko zasiahnutia os6b elektrickym pradom)
* Po kazdom pouziti a pred Cistenim vzdy odpojte zariadenie od zdroja napajania.
* Zariadenie zapajajte do zasuvky len s uréenym napajacim napatim.
Elektrické zasuvky nepretazujte a nepouzivajte predlZzovacie Snury.
+ So $nurou sietového napdjania zaobchadzajte Setrne a opatrne.
+ Snaru sietového napéjania nenavijajte okolo kompresora.
» Nasledkom zmien alebo modifikacii, ktoré neschvali spolo¢nost
OMRON HEALTHCARE, sa rusi zaruka.
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(Cistenie a dezinfekcia)

Pocas ¢istenia a dezinfekcie sucasti postupujte podla pokynov uvedenych nizsie.

V opa¢nom pripade hrozi riziko poSkodenia, netcinnej inhalacie alebo infekcie.

Pokyny najdete v &asti ,Cistenie a kazdodenna dezinfekcia”.

» Na su$enie jednotlivych sucasti alebo celého zariadenia nepouzivajte mikrovinni
raru, susic riadov alebo susi¢ na vlasy.

» Nepozivajte autoklav, plynovy sterilizator EOG ani plazmovy nizkoteplotny sterilizator.

« Pri dezinfekcii stu€asti varom dbajte na to, aby sa z nadoby nevyvarila véetka voda.
V opa¢nom pripade moze dojst k poziaru.

VSeobecné bezpecnostné upozornenia:

Zariadenie a jeho sucasti pred kazdym pouzitim dékladne prehliadnite, i nie je
nejaky problém. Obzvlast je potrebné skontrolovat nasledujuce aspekty.

- Overenie pripadného po$kodenia dyzy alebo vzduchovej hadicky.

- Overenie priechodnosti dyzy.

- Kompresor funguje normalne.

Pri pouziti tohto zariadenia v suvislosti s ¢innostou pumpy v kompresore vznikaju
vibracie a hluk. Isty hluk spdsobuje aj stlac¢eny vzduch na vystupe zo zostavy
inhalatora. Je to normalny jav a neznamena to poruchu.

Zariadenie prevadzkujte len v zmysle jeho urcenia. Zariadenie nepouzivajte na
Ziadne iné ucely.

Zariadenie nepouzivaijte pri teplotach vyssich nez +40 °C.

Dbaijte na dokladné pripojenie vzduchovej hadi¢ky ku kompresoru a zostave
inhalatora, aby sa neuvolnila. Pri zastvani do pripojok vzduchovu hadi¢ku mierne
pootocte, aby sa poc€as ¢innosti vzduchova hadicka neodpojila.

Ak sa ma zariadenie Uplne odpojit od zdroja napdjania, musi sa zastrcka vytiahnut
z elektrickej zasuvky.

Tento navod na pouzivanie si odlozte pre pripad potreby v budicnosti.

Délezité informacie tykajuce sa elektromagnetickej kompatibility (EMC)
Zariadenie NE-C300-E vyrobené spoloénostou 3A HEALTH CARE S.r.l. spifia normu
EN60601-1-2:2015 o elektromagnetickej kompatibilite (EMC). Dal$ia dokumentacia

v sulade s ustanoveniami tejto normy o EMC je k dispozicii od spolo¢nosti OMRON
HEALTHCARE EUROPE na adrese uvedenej v tomto navode na pouzitie alebo na
internetovej adrese www.omron-healthcare.com Pozrite si informacie o EMC pre
zariadenie NE-C300-E na webovej stranke.

Spravny spésob likvidacie tohto produktu
(Likvidacia elektrickych a elektronickych zariadeni)

2

V sulade so smernicou 2012/19/UE-WEEE toto oznagenie uvedené na produkte
alebo suvisiacej dokumentacii znamena, Ze sa produkt po opotrebovani nesmie
likvidovat spolu s domacim odpadom. V zaujme ochrany Zivotného prostredia

a zdravia ludi pred nekontrolovanou likvidaciou odpadu je potrebné tento produkt
separovat od ostatnych druhov odpadu a zodpovedajuco ho recyklovat, aby sa
mohlo realizovat Unosné opakované vyuzivanie zdrojovych materialov.
Individualni pouzivatelia tohto produktu (sikromné osoby a domacnosti) ziskaju
informacie o mieste a spdsobe spravnej recyklacie v intenciach ochrany Zivotného
prostredia od predajcu, u ktorého tento produkt kupili, alebo na miestnom urade.
Spolo¢nosti sa musia obratit' na svojho dodavatela a postupovat v zmysle
podmienok obchodného kontraktu. Tento produkt sa nema pri likvidacii miesat'

s inym komerénym odpadom.

Volite'né zdravotnicke prislusenstvo
(v rozsahu smernice ES 93/42/EHS o zdravotnickych poméckach)

Model Kod

A3 Complete, suprava prislusenstva
(obsah: inhalaény set, vzduchova hadicka,
naustok, nosovy nasadec, maska pre
dospelych, maska pre deti)

NEB6001

Dalsie volitelné alebo nahradné diely

Popis produktu Model

A3 Complete, sada vzduchovych filtrov

(obsah: 3 kusy) 3AC408

19B0258 ‘ ‘



Technické informacie o inhalaénom sete

Inhalator OMRON A3 Complete je lekarske zariadenie, ktoré vytvara aerosol

s réznymi vliastnostami, aby sa prispdsobil patolégiam respiracného systému
pacientov. Regulovanim ,inhalaéného ovladacieho krazku” na vrchnom kryte
inhalatora sa umozni vytvorenie aerosélu s velkostou ¢astic, ktoré budu pri liecbe
obsahovat maximalne mnozstvo lieciva distribuovaného do respiraénych ciest.
Poloha ,inhalaéného ovladacieho kriuzku” sa voli na zéklade Udajov na nasledujucom
obrazku. Poradte sa so svojim doktorom, aby vam odporugil, ktora poloha je najlepSia
pre vasu liecbu.

Odporucané pouzitie

»sInhalaény ovladaci krazok” v polohe 1:
Velkost ¢astic je +7,5 pm a je urena

k lieCbe ochoreni ako nadcha, zapal
vedlajSich nosovych dutin a zapal hltanu,
zapal mandli, zapal hrtanu.

»Inhalaény ovladaci krizok” v polohe 2:
Velkost Castic je medzi 4,5a 7,5 ym

a je ur€ena k lie€be ochoreni ako zapal
priedusnice a tracheobronchitidy.

»Inhalaény ovladaci krizok” v polohe 3:
Velkost €astic je medzi2a 4,5 umaje

uréena k lie¢be ochoreni ako astma, zapal
priedusiek, bronchiolitida, bronchiektazia, bronchopneumonia.

Ako stanovit’ polohu na inhalatore

Na vrchnom kryte inhalatora su 3 bodky. Mala bodka odpoveda polohe 3, stredna
bodka odpoveda polohe 2, zatial €o velka bodka polohe 1. Na kruzku je zubkovity
vyc¢nelok, ktory odpoveda zvolenej polohe.

Ako upravit’ polohu na inhalatore

Na upravu polohy inhalaéného ovladacieho krazku
vytiahnite inhalaény otvor do maximalnej dizky jednou
rukou, zatial ¢o druhou rukou otoéte kruzok do
zvolenej polohy.

Potom uvolnite inhalaény otvor, aby ste

nastavili polohu.

Délezité: Nie je mozné otocit kruzok, ak inhalacny
otvor nie je vytiahnuty. Uzamykaci mechanizmus
brani nahodnému otoceniu.

@ Vytiahnite

Otocte @

Postup

1. Presvedcte sa, &i je vypinac vo vypnutej polohe ( O ).
2. Zastrcku Snury sietového napdjania zasunte do elektrickej zasuvky.
3. Jemnym vytiahnutim odstrante vrchny

kryt inhalatora z nadobky na lie€ivo.

. . v . , Nadobka na lie¢ivo
4. Do nadobky na lie€ivo dajte spravne

mnozstvo predpisaného lieciva.

5. Overte pritomnost vaporizacnej hlavice
v nadobke na lie€ivo.

6. Vrchny kryt inhalatora nasadte naspat na nadobku
na liecivo.

Pozor: Pri uzavreti inhalatora zarovnajte zabky
nadobky na lie€ivo so zarezmi na vrchnom kryte
inhalatora, ako je zobrazené na obrazku.

7. Na zostavu inhalatora tesne &)
nasadte masku, naustok
alebo nosny nasadec.

8. Pripojte vzduchovu hadi¢ku. Koncovku vzduchovej
hadicky jemnym pootoc¢enim dokladne nasadte na
pripojku vzduchovej hadicky.

Pravy uhol

9. Podrzte zostavu inhalatora T\
podla naértu napravo. X
Riadte sapokynmi svojho w
lekara, resp. odbornika na X / ‘}\X
respiraéné choroby. \ \
\ \

A Upozornenie:

Zostavu inhalatora v Ziadnom smere nenaklanajte pod va¢sim uhlom nez 45°.
Liec€ivo by mohlo zatiect do Ust, alebo to méze viest' k nedcinnej inhalacii.

10.Vypina¢ dajte do zapnutej polohy ( | ). Ked sa spusti kompresor,
spusti sa rozpraSovanie a vytvara sa aerosol. Zacnite inhalovat lie€ivo.
Vydychnite cez zostavu inhalatora.

11.Po skonceni oSetrenia vypnite zariadenie a odpojte kompresor od
zdroja napajania.

il

Cistenie a kazdodenna dezinfekcia

Cistenie

Po kazdom pouziti vycistite sicasti zariadenia tak, aby sa z nich odstranili

zvysky lie€iva. Tak sa zabrani neucinnej inhalacii a redukuje vznik infekcie.

m Casti, ktoré je mozné umyvat

 Inhalaéna suprava, maska (PVC)/naustok, nosovy nasadec
Umyte ich teplou vodou so Setrnym (neutralnym) Cistiacim prostriedkom.
Dékladne ich oplachnite v Cistej horlcej vode z vodovodu, jemne poklepte,
aby sa odstranila nadbyto€na voda, a nechajte ich na ¢istom mieste vyschnut.

Odporuca sa vymenit supravu inhalatora A3 Complete po 100 az
120 lie¢bach u jedného pacienta alebo po 20 sterilizacnych cykloch.

m Casti, ktoré nie je mozné umyvat
* Kompresor, vzduchova hadicka (PVC)

Najskor overte, Ci je elektricka zastréka odpojena z elektrickej zasuvky.
Utrite ich jemnou handri¢kou navlhéenou vodou alebo Setrnym
(neutralnym) &istiacim prostriedkom.

* Vzduchovy filter
Vzduchovy filter neumyvajte ani necistite. Ak vzduchovy filter navihne,

vymerite ho. Navlhnuty vzduchovy filter méze spésobit’ nepriepustnost.

Dezinfekcia

Komponenty zariadenia dezinfikujte vzdy po poslednom pouziti v danom dni.
Ak sa sucasti velmi znedistia, nahradte ich novymi.

Na vyber sposobu dezinfekcie pouzite nizsie uvedenu tabulku.

O:dasapouzit  X:neda sa pouzit

Vymena vzduchového filtra

Ak vzduchovy filter zmeni farbu alebo sa pouziva viac nez 70 inhalacii,
je potrebné ho nahradit novym.

1. Zdvihnite kryt vzduchového filtra, ako je uvedené
na obrazku,

2. Ostrym predmetom, akym je napriklad Sparadlo, v
vyberte stary vzduchovy filter a vloZte dnu novy. @

3. Nasadte kryt vzduchového filtra do svojho puzdra, 4
uistite sa, Ze je v jednej rovine s povrchom.

Poznamky:
» Pouzivajte len vzduchové filtre OMRON uréené pre toto zariadenie. Zariadenie
nespustajte bez filtra.

» Nepokusajte sa filter umyvat alebo &istit. Ak vzduchovy filter navlhne, vymerite ho.
Navlhéené vzduchové filtre mézu vytvorit prekazky a mézu zvysit riziko vzniku infekcie.

* Vzduchové filtre nemaju prednu alebo zadnu stranu.

* Pred vloZenim vzdy skontrolujte, ¢i je vzduchovy filter Cisty a €i nie je zaneseny prachom.

RiesSenie problémov

Ak by zariadenie nepracovalo tak ako ma, overte nasledujuce tipy na rieSenia.

Problém Pri¢ina Naprava

Po stladeni vypinaga sa ni¢ | Je zastrcka $nury sietového
nedeje. napajania zapojena do
elektrickej zasuvky?

Skontrolujte, ¢i je zastrcka
zasunuta do elektrickej zasuvky.
Ak je potrebné, Snuru odpojte

a opat zapojte do zasuvky.

Ked je zariadenie zapnuté, Je v nadobke na lie€ivo nejaké
rozpra$ovanie je slabé alebo | lie€ivo?
Ziadne.

Nadobku na lie€ivo napliite
spravnym mnozstvom lie€iva.

Je v nadobke na lie€ivo privela

= alebo primélo liegiva?
x P [3)
o |2 % o g e S 2 Chyba vaporizaéna hlavica VaporizaénU hlavicu nasadte
Komponenty f‘g ~>‘§ o % g%.A gg., _g s _g alebo nie je spravne nasadena? | spravnym spdsobom.
‘ﬁ § 3 % g é %g f@ ;:‘: 3 % (>) 3 > Je zostava inhalatora spravne Poskladajte zostavu inhalatora
Metdda zZ 28| Qe =8a=3| 8¢ | 8= zlozena? spravnym spdsobom.
dezinfekcie o= = Je zablokovana dyza? Zaistite, aby bola dyza priepustna.
I} <)
E © o © Je zostava inhalatora naklonena | Dbajte na to, aby nebola zostava
Material o & g 8 > 8 & pod velkym uhlom? inhalatora naklonena pod uhlom
% N o N vacsim nez 45 stupriov.
28 3
=L = Je vzduchova hadicka spravne | Zaistite, aby bola vzduchova
. X pripojena? hadicka spravne pripojena ku
Dezinfekény etanol o O o X X kompresoru aj zostave inhalatora.
77777 Chlornansodny o o o X Je vzduchova hadicka Zaistite, aby vzduchova hadigka
Milton* zalomena alebo poskodena? nebola poskricana.
Kvartérne amaniové Je vzduchova hadicka Zaistite, aby nebola vzduchova
Zliceniny zablokovana? hadicka ni¢im zablokovana.
**************** PR o o o o X X Je vzduchovy filter zaneseny? Zaneseny vzduchovy filter vymerite
A Osvan za novy.
Chlérhexidin Kompresor je neobvykle Je kryt vzduchového filtra Nasadte kryt vzduchového filtra
T ©) @) ©) ©) X X hlugny. spravne nasadeny? spravnym spdsobom.
ibitane*
Kompresor je velmi horuci. Je kompresor zakryty? Kompresor nesmie byt pri €innosti
Amfotérne povrchovo ni¢im zakryty.
,,,,,,, aktivnelaty | o @) ©) ©) X X Su ventilagné otvory Ventilagné otvory nigim
Tego* zablokované? nezakryvaijte.
B Vyvaranie o o) o) X X X Poznamka: Ak navrhované riesenie ne’vetvilie k vyrieégqiu pfoblému, nepokusajte sa
— — - - — - zariadenie sami opravovat — Ziadne zo stcasti tohto zariadenia nie su
Priklad komercne dostupného dezinfekéneho prostriedku. svojpomocne opravitelné. Zaneste zariadenie autorizovanému predajcovi
** Elasticky popruh (neobsahuje latex). Nedezinfikujte. alebo distribatorovi produktov OMRON.

A. Pouzite komercne dostupné dezinfekéné prostriedky. Postupujte podla
pokynov uvedenych vyrobcom dezinfekéného prostriedku.
Poznamka: Zariadenie nikdy necistite benzénom, riedidlom ani Ziadnymi horfavinami.
Poznamka: Po umyti inhala¢ného setu dostupnym dezinfekénym prostriedkom
je nutné set pred pouzitim oplachnut Eistou teplou vodou a nechat
oschnut.
B. Pouzité komponenty sa m6ézu nechat vyvarat 15 az
20 minut.
Po ukonéeni vyvarania starostlivo povyberajte jednotlivé
Casti, vytraste nadbyto€nu vodu a nechaijte v Cistom
prostredi vyschnut.
A Upozornenie: Zaobchadzanie s vaporizaénou hlavicou
+ Po kazdom pouziti vaporizanu hlavicu umyte.
+ Na cistenie vaporizacnej hlavice nepouzivajte kefku ani $pendlik.
* Pri dezinfikovani sucasti varom dbajte na to, aby sa vyvarali v dostato¢ne velkom
mnozZstve vody.

 Vaporizaénu hlavicu nevyvarajte spolu s predmetmi, ktoré nepatria k vybave
inhalatora.

Odstranenie vilhkosti zo vzduchovej hadic¢ky

Ak vo vzduchovej hadicke zostava vlhkost alebo tekutina, je nevyhnutné

z nej nasledujucim postupom odstranit akukolvek zvySnu vihkost.

1) Vzduchova hadicka musi byt pripojena k pripojke na kompresore.

2) Vzduchovu hadi¢ku odpojte od zostavy inhalatora.

3) Zapnite kompresor a cez vzduchovu hadi¢ku prepumpujte vzduch,
aby sa vlhkost vytratila.

Technické udaje

Vyrobok: Kompresorovy inhalator
Model (k6d): A3 Complete (NE-C300-E)
Napajanie: 230 V~ 50 Hz

Prikon: 140 VA

Prevadzkova teplota,
vlhkost' a tlak vzduchu:

Teplota, vihkost' a tlak
vzduchu pri uskladneni

+10 az +40 °C, 10 az 95 % rel. vinkost
690 — 1 060 hPa

-20 az +70 °C, 5 az 95 % rel. vinkost
690 — 1 060 hPa

a doprave:

Hmotnost: cca 1,3 kg (len kompresor)

Rozmery: cca 130 (8) x 215 (v) x 190 (h) [mm]

Obsah: Kompresor, set rozpraSovacej komory, vzduchova hadica (PVC,

100 cm), naustok, nosny nadstavec, maska pre dospelych (PVC),
detskd maska (PVC), nosna sprcha, 3 kusy nahradnych
vzduchovych filtrov, prenosné puzdro, navod na obsluhu.
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Technické udaje kompresora OMRON A3 Complete s nebulizérovou
zostavou A3 Complete:

Primerané mnozstvo min. 2 ml —max. 12 ml

lieciva:
Hluénost: Urovet hluku (vo vzdialenosti 1 m) 65 dB
Inhala¢ny Inhalagény Inhalaény
ovladaci krazok | ovladaci krazok | ovladaci kruzok
v polohe 1 v polohe 2 v polohe 3
Velkost €astic (MMAD): priblizne priblizne priblizne
10 um 5um 3 um
Rychlost inhalacie priblizne priblizne priblizne
(strata hmotnosti): 0,7 ml/min 0,5 ml/min 0,3 ml/min
Vydaj aerosolu priblizne priblizne priblizne
(3 ml, 1 % NaF): 0,45 ml 0,53 ml 0,36 ml
Rychlost vydaja priblizne priblizne priblizne
aerosolu (1 % NaF): 0,15 ml/min 0,12 ml/min 0,1 ml/min

MMAD = stredny hmotnostny aerodynamicky priemer

Vysledok merania velkosti ¢astic kaskadovym impaktorom

Kumulativny hmotnostny podiel [%)] ¢astic fluoridu sodného mensej velkosti
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Poznamky:

« Technické zmeny bez predchadzajuceho upozornenia vyhradené

« Toto zariadenie nemusi fungovat, ak sa teplota alebo napajanie odliuje od
nominalnych udajov vymedzenych medzi technickymi parametrami.

« Toto zariadenie spifia ustanovenia smernice 93/42/EHS (o zdravotnickych
pombckach) a europskej normy EN13544-1:2007+A1:2009 Respiraéné terapeutické
pristroje — Cast' 1: Rozprasovacie systémy a ich komponenty.

* RozpraSovanie sa pre rézne typy lie€iv v suspenziach alebo velmi viskdznych
forméch ligi. DalSie informacie ziskate z pribalovych letakov liegiv.

« Klasifikacia IP uvadza stupen ochrany poskytnuty krytom podla normy IEC 60529.
Kompresor je chraneny pred preniknutim pevnych cudzich predmetov s priemerom
12,5 mm a viac, ako napriklad prst, ako aj pred vertikalne kvapkajucimi vodnymi
kvapkami, ktoré mozu spdsobit problémy po¢as beznej prevadzky.

« Kompletné aktualizované informacie najdete na webovej stranke spolo¢nosti
OMRON HEALTHCARE EUROPE. URL: www.omron-healthcare.com

Zaruka

Dakujeme vam za zakUlpenie produktu OMRON. Tento produkt je velmi starostlivo

vyrobeny z vysoko kvalitnych materialov. V kazdom ohlade je navrhnuty, aby splfal

vaSe poziadavky. To je samozrejme mozné zaistit len pri dodrzani pokynov v navode

na pouzivanie.

Spolo¢nost OMRON poskytuje na tento produkt 3-roénu zaruku od datumu zakupenia.

Spolo¢nost OMRON poskytuje zaruku na spravnost' konstrukcie, vyhotovenia

a materidly produktu. Po tito zaru¢nu dobu zaisti spoloénost OMRON bez naroku

na thradu pracovnych nakladov alebo dielov opravu alebo vymenu poskodeného

produktu ¢i akychkolvek poskodenych dielov.

Zaruka sa nevztahuje na ni¢ z nasledujuceho:

a. vydaje na dopravu a rizika dopravy,

b. vydaje na opravy a/alebo poskodenia vyplyvajuce z oprav vykonanych
neopravnenymi osobami,

c. pravidelnd kontrolu a udrzbu,

d. zlyhanie alebo opotrebovanie volitelnych sucasti alebo inych dopinkov, ako je
samotné zariadenie, ak sa na ne nevztahuje vyslovna zaruka uvedena vyssie.

e. vydavky kvoli neuznaniu reklamécie (tie sa budu Gctovat),

f. poSkodenia akéhokolvek typu zahffiajice osobné, ktoré boli spdsobené nahodou
alebo chybnym pouzivanim.

Ak budete vyzadovat zaru¢ny servis, obratte sa na predajcu, u ktorého ste si produkt

zakupili, alebo na autorizovaného distributora spoloénosti OMRON. Adresu najdete na

obale produktu/v dokumentacii. Mézete sa takisto obratit na Specializovaného predajcu.

Ak mate problémy pri hfadani zakaznickych sluzieb spolo¢nosti OMRON, kontaktujte

nas so ziadostou o informacie.

Oprava alebo nahrada v ramci zaruky nepred|Zuje ani Zziadnym spésobom neobnovuje
zéarucnu dobu.

Zaruku je mozné si uplatnit iba za predpokladu, Ze bude vrateny kompletny produkt
spolu s pévodnou faktirou/dokladom o nakupe vydanym predajcom zakaznikovi.
Spolo¢nost OMRON si vyhradzuje pravo odmietnut zaruény servis v pripade
poskytnutia nejasnych informacii.





